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pH  

 pH4.01 pH6.86 pH9.18 pH4.00 pH7.00 pH10.01 

0 4.01 6.98 9.47 4.01 7.12 10.32 

5 4.01 6.95 9.38 4.00 7.09 10.25 

10 4.00 6.92 9.32 4.00 7.06 10.18 

15 4.00 6.90 9.27 4.00 7.04 10.12 

20 4.00 6.88 9.22 4.00 7.02 10.06 

25 4.01 6.86 9.18 4.00 7.00 10.01 

30 4.01 6.85 9.14 4.01 6.99 9.97 

35 4.02 6.84 9.10 4.02 6.98 9.93 

40 4.03 6.84 9.07 4.03 6.97 9.89 

45 4.04 6.83 9.04 4.04 6.97 9.86 

50 4.06 6.83 9.01 4.06 6.97 9.83 

55 4.08 6.83 8.99 4.07 6.97 9.81 

60 4.10 6.84 8.96 4.09 6.98 9.79 

70 4.12 6.85 8.92 4.12 6.99 9.76 

80 4.16 6.86 8.89 4.16 7.00 9.74 

90 4.20 6.88 8.85 4.20 7.02 9.73 



 30

 

1  

2  

3  

 3

 

 

   

 

 



 4

 

 29

 



 28

9  

10  

 5

 



 6

 

 27

 



 26

 

 

8  

 

 

 

 7

 

 



 8  25

0x003C 0x004F 20
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6 0x0050 0x0063 20  
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5 0x0014 0x003B 40  
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4 ( 0x0000 0x0013 20 ) 
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3 ( 0x0000 0x0013 20 ) 
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